中国科学院近代物理研究所公共技术服务中心

320kV高电荷态离子综合研究平台管理办法

第一章  总则

第一条  中科院近物所在加速器技术、先进离子源、放射性束物理、核质量测量、原子分子物理、材料物理、放射生物、空间生物、辐射防护、环境监测等研究领域有着非常鲜明的特色和优势，在大装置建设、大型仪器研发及运维管理方面，积累了非常丰富的经验。320kV高电荷态离子综合研究平台（以下简称：平台）是近物所自主设计建造的独立的高性能加速器装置，该平台是当前国际上综合性能最好的高电荷态离子应用平台，在平台高压、重离子流强和电荷态指标方面创造了多项国际记录，在低能高电荷态离子及高压平台技术方面处于国际领先水平。平台瞄准高电荷态离子束与物质相互作用的国际前沿学科，主要开展原子分子碰撞动力学研究、高电荷态离子与固体表面相互作用研究、材料辐照研究、低能天体核物理前期探索研究、X射线与可见光相互作用等领域的研究。
第二条  为贯彻落实《中国科学院技术支撑系统建设实施方案》和《中国科学院所级公共技术服务中心建设实施细则》文件精神，加强近代物理研究所320kV高电荷态离子综合研究平台的运行管理工作，提高该装置的使用效率和开放共享水平，充分发挥该装置在低能、强流、高电荷态重离子束技术服务方面的优势，对平台束流申请与审批、实验安排、计时收费及成果统计等工作进行规范，特此制定本《办法》。
第三条  本《办法》适用于中国科学院近代物理研究所320kV高电荷态离子综合研究平台日常运行管理工作，自2019年6月1日起实施，由近代物理研究所科技处负责解释。
第二章  组织机构
第四条  320kV高压平台由近代物理研究所公共技术服务中心（以下简称所级中心）全面管理。职责包括：制定和完善管理办法；受理用户实验申请，组织专家委员会进行年度束流评审；指导部署年度实验进度和安排；部署装置总体运行及技术升级；汇总年度运行情况并形成总结报告。
第五条  所级中心组织成立专家委员会，委员会成员由所内外专家组成。专家委员会根据申请人提出实验的科学意义、在平台上开展实验研究工作的成果，对申请人提出的束流机时申请进行评价，最终确定批准束流机时。
第六条  所级中心设立独立的运行管理部门，具体负责平台的运行维护、外协合作、实验安排、计时收费及其他运维管理工作。
第三章  束流申请及评审
第七条  为提高运行效率和服务水平，平台每年度集中组织束流申请与评审一次。 每年度束流申请时间为2月下旬到3月中旬（以当年实际安排为准）。束流审批时间为4月下旬（以当年实际安排为准），5月上旬向用户反馈束流评审结果。
第八条  束流评审由专家委员会根据束流申请材料描述的科学意义、实验内容、课题来源结合以往实验所取得的成果进行评议并最终确定批准机时。
第九条  未进行束流申请或逾期提交束流申请材料的将不予批准机时。
第四章  实验安排
第十条  根据平台运行特点，实验供束以2至3个月为一个供束周期，每个周期依次按照气体元素离子、稀贵元素离子、金属离子的顺序安排实验，每个周期结束后进行一次维护检修。
第十一条  平台依据束流评审结果及运行状况，提前与用户沟通并确定上机时间、束流种类、离子能量等，以保证实验的顺利进行。
第十二条  为保证平台的运行效率，双方在沟通确定具体上机顺序或时间后，原则上不再变更；因故不能按既定计划上机的用户，其上机时间将根据实际情况往后调整，机时紧张的情况下将暂时不予安排上机。
第十三条  因平台故障等原因造成实验中断或计划延迟的，实验顺延进行。
第十四条  平台每年度供束周期为6月1日至次年5月31日，获批机时的用户将在此期间内安排上机实验。上年度未使用完的机时5月31日作废。
第五章  实验规范
第十五条  实验工具和耗材（如：专用仪表或探测器、试剂、导电胶等）由实验用户自备，平台不予提供。
第十六条  束流由工作人员根据要求进行调试，束流状态发生变化或发生故障时，由工作人员及时恢复。
第十七条  实验中样品切换、终端操作、数据采集等工作由实验人员自行负责。禁止实验人员私自操作除终端以外的设备或查阅相关资料。如因改变参数使加速器状态发生变化的，应承担设备及时间等相关责任。
第十八条  外来实验人员应遵守我所各项规章制度，自觉阅知并执行《综合实验平台安全工作管理办法》，遵守我所门卫管理制度，规范使用我所网络资源。

第十九条  实验人员在实验过程中对实验条件、工作人员业务能力和工作态度或其他事项有任何意见或建议，可直接向当事人或平台组负责人反映。
第二十条  实验人员在使用易燃、易爆等危险品作为实验条件时，必须提前与运行人员进行沟通，以做必要的安全检查和处理。
第二十一条  在实验过程中，如果发生安全事故，如电线短路起火、可燃性气体爆炸、酒精起火等，应先保证人身安全，再根据现场情况妥善处置。
第六章  实验收费
第二十二条  320kV高压平台由近代物理研究所自筹经费设计建造，无专项经费支持。为保证平台高效运行和各项实验顺利进行，我们对所内外用户实行统一计时收费。
第二十三条  高校、研究所等非盈利性单位用户收费标准为1000元/小时，盈利性单位、企业用户收费标准为1300元/小时。材料辐照终端高温环境材料辐照仪器损耗大、成本高、调束时间长、升降温度时间长、维修复杂，因此高温环境材料辐照实验每小时增加200元。
第二十四条  实验计时从束流到达实验区开始至实验结束截止。材料辐照实验换样时间不计入收费机时；对更换束流频次多、调束时间长但实验时间短、电荷态及能量变化多的实验，调束、换样时间将按比例计入收费机时。

第二十五条  原则上用户实验机时不得超过束流评审批准的机时，因实验连续性不能中断实验等原因的，可现场提出申请延长机时。对依托平台有重大成果产出的用户可适当奖励一定的束流机时。

第二十六条  实验收费包括：燃料动力费、开机费、调试费、材料费、备品备件、设备折旧及运行维护成本等费用，主要用于平台的日常运行维护支出。

第二十七条  320kV高压平台实验收费纳入我所财务统一管理，由财务处向用户开具全额合法结算发票。
第七章  其他事项
第二十八条  所有用户完成实验后形成的成果，如发表论文、著作等，在文章正文中适当位置应提到该项实验工作是在中国科学院近代物理研究所320kV高电荷态离子综合研究平台完成（英文：The experimental work was carried out at the 320 kV platform for multi-discipline research with highly charged ions at the Institute of Modern Physics, CAS.）；与平台联合完成的实验，文章中应有相关人员署名；在文章的致谢部分，应对平台的运行及相关人员表示感谢。对于形成的专利技术，用户申请专利时应与近物所协商权利人归属及收益分配。

第二十九条  所外用户依托平台取得的成果应及时主动提交科技处和平台，不得晚于提出下次束流申请时。实验成果将作为专家委员会评议束流申请时的一项重要参考因素。如发现有隐瞒相关成果的，将取消束流申请资格，涉及重大利益的近物所将追究相关法律责任。
